
  

 
SARS-CoV-2 Antigen Snabbtest Kit 
(Immunokromatografi) 
Självtest för Hemmabruk 
BRUKSANVISNING 
INTRODUKTION  
Den nya luftvägssjukdomen (COVID-19) orsakad av 
coronaviruset (SARS-CoV-2) rapporterades i december 
2019 i Wuhan, Kina. 1,2 De flesta infekterade med 
SARS-CoV-2 har mild till måttlig sjukdom, feber, hosta 
och återhämtar sig utan behandling enligt WHO. Men 
personer med svagt immunförsvar, såsom äldre eller de 
med tidigare sjukdomar (t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar, 
diabetes, kroniska luftvägssjukdomar, cancer, etc.) är mer 
benägna att utveckla en allvarlig sjukdom som kan leda 
till döden av smittad person.3  
Denna Snabbtest Kit är avsedd för kvalitativ detektering 
av SARS-CoV-2 virala nukleokapsidantigener från 
humant prov främre nasal sekretion från individer som 
misstänks ha covid-19. Positivt resultat av antigentestet 
kan inte användas som grund för diagnos av 
SARS-CoV-2-infektion och kan endast användas för tidig 
isolering av patienter med misstänkt infektion. Negativa 
resultat utesluter inte SARS-CoV-2-infektion och bör inte 
användas som enda grund för behandling. Ytterligare 
nukleinsyradetektion bör utföras för misstänkta 
populationer vars antigentestresultat är positivt eller 
negativt. 
Med hjälp av dubbelantikroppssandwichmetoden är detta kit 
en immunokromatografianalys som detekterar 
SARS-CoV-2-nukleokapsidantigen i proverna. Den binder 
till motsvarande kolloidala guldantikropp om virusantigen 
finns i provet. Detta komplex “migrerar” över membranet 
och binder till den monoklonala antikroppen vid testlinjen 
(T). Detta skapar en synlig röd linje som indikerar ett 
positivt resultat. Komplexet kan dock inte bildas och därför 
bildas inte en rödaktig linje i testlinjen (T) om provet inte 
innehåller antigen. Oavsett om provet innehåller antigen 
eller inte, bildas en rödaktig linje i Kontrolllinjen (C). 

KITKOMPONENTER  
 20 Testkassetter 
 20 Provrör med förfylld provextraktionsbuffert 
 20 Svabbar 
 1 Rörstativ 
 1 Bruksanvisning 

Ytterligare material som behövs: 
 1 Timer 

TESTFÖRBEREDELSE  
Låt testkassetten och testkomponenterna stå i 
rumstemperatur (15℃ till 27℃) innan du utför testet. 
Placera allt medföljande material på en ren, torr och plan 
yta. 

FÖRVARING & HÅLLBARHET  
Produkten ska förvaras vid 2-30°C och hållbarheten är 24 
månader. 
Testkassetten och provextraktionsbufferten ska användas 
omedelbart efter öppning. 

UTVÄRDERING AV TESTRESULTAT  
För att läsa testresultaten är allt du behöver göra att avgöra 
om en linje finns eller saknas vid Kontrolllinje (C). Det 
spelar ingen roll hur stark eller svag en Kontrolllinje (C) är. 

PRESTANDA FUNKTIONER  

1. Sensitivitet och specificitet 
Analytiska resultat för alla prover från två 
kliniska studier: 
SARS-CoV
-2 Antigen 
Snabbtest 

RT-PCR 
TOTA

L Positiv Negativ 

Positiv 306 0 306 
Negativ 8 650 658 
TOTAL 314 650 964 

Sensitivitet:＞95%* 
Specificitet:＞99%* 
Total noggrannhet:＞98%* 
*95% konfidensintervall. 
2. Detektionsgräns 

Detektionsgräns-koncentration 
30 

TCID50/mL 

3. Korsreaktivitet 

Med humant coronavirus 229E, humant 
coronavirus OC43, humant coronavirus NL63, 
adenovirus, humant metapneumovirus, 
parainfluensavirus 1, parainfluensavirus 2, 
parainfluensavirus 3, parainfluensavirus 4, 
influensa A, typ B Influensa, enterovirus, 
respiratoriskt syncytialvirus, SARS coronavirus, 
MERS coronavirus, Haemophilus influenzae, 
Streptococcus pneumoniae, Streptococcus 
pyogenes, Candida albicans, Bordetella 
pertussis, Mycoplasma pneumonia, Chlamydia 
pneumoniae, Legionella pneumophila, etc. har 
ingen korsreaktion. 

4. Interferera 

Vanliga störande ämnen i provet, såsom blod, 
slem, pus etc., har ingen effekt på testresultaten. 
VARNINGAR OCH VIKTIGE 
INFORMATION  
• Detta kit är ett kvalitativt test och det exakta 
innehållet av antigenet kan inte fastställas. 
• Detta test är endast för användning in vitro. 
• Får inte tas internt. Undvik kontakt av 
provbuffert med hud och ögon. 
Undvik solljus och frys det inte. Förvaras på en 
torr plats mellan 2°C och 30°C. Använd inte 
efter utgångsdatumet tryckt på förpackningen. 
• Förvara utom räckhåll för barn. Inget barn 
under 18 år ska testas utan föräldrars ledning 
eller professionell hjälp. 
• Underlåtenhet att följa strikta instruktioner 
kommer att påverka testresultaten. Den slutliga 
diagnosen måste bekräftas av en läkare. 
• Om förpackningen är skadad, använd inte 
testet. Använd inte skadade testkomponenter. 
• Alla testkomponenter används endast för detta 
test. Återanvänd inte tester eller 
testkomponenter. 
• Testet bör utföras omedelbart eller inom en 
timme efter att foliepåsen öppnats (15-30°C, 
luftfuktighet <60%). 
• Proverna ska behandlas så snart som möjligt 
efter insamling. Om testet inte kan utföras 
omedelbart ska provet förseglas och förvaras vid 
2-8°C i 8 timmar och vid -20°C i 1 månad. 
Långtidsförvaring rekommenderas inte. 
• Dålig syn, färgblindhet eller dålig belysning 
kan påverka din förmåga att tolka testet korrekt. 
• AVFALLSHANTERING Testsatsen kan 
kasseras med vanligt hushållsavfall i enlighet 
med tillämpliga lokala bestämmelser. 
• Ett negativt resultat utesluter inte smitta med 
det nya coronaviruset. Därför bör detta test inte 

användas som enda referens för klinisk diagnos. 
Resultaten måste bekräftas med PCR. 
• Undersökningen av gravida kvinnors prover är inte 
effektiv. 
• Efter användning, skölj händerna med rent vatten Om 
du kommer i kontakt med buffertlösningar, skölj de 
drabbade kroppsdelarna noggrant med rent vatten. 
• Om symtomen kvarstår: Sök medicinsk rådgivning. 
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STEG-FÖR-STEG INSTRUKTION  
❶Öppna den förseglade påsen och ta ut testboxen. 
Placera den med framsidan uppåt på en ren, torr och 
plan yta. 
❷Öppna förpackningen med provextraktet, tillsätt alla 
provextrakten i provröret och sätt sedan in röret i 
rörstället. 

 
 
 

 
 
 
 
 
❸ För försiktigt in hela den absorberande spetsen 
(cirka 1,5 cm) av bomullspinnen i näsborren. Vrid 
långsamt pinnen runt näsborrens innervägg 5 eller fler 
gånger. Se till att samla upp eventuella nasala sekret som 
kan finnas på pinnen. Ta försiktigt bort bomullspinnen. 
Upprepa stegen i den andra näsborren med samma 
bomullspinne och ta sedan långsamt bort bomullspinnen.  
 
 
 
 
 
❹ Ta ut provröret med provextraktion. Sätt in 
pinnen i provröret med extraktionsbuffert. Blanda väl. 
Tryck på rörväggen på pinnen, blanda väl och kläm 
pinnen 10-15 gånger. När du tar bort det, rulla 
pinnhuvudet mot rörets innervägg. Försök att släppa ut 
så mycket vätska som möjligt. Kasta testsatsen 
tillsammans med vanligt hushållsavfall i enlighet med 
tillämpliga lokala bestämmelser. 
 
 
 
 
 

❺ Stäng locket på provröret. 
Tillsätt 3 fulla droppar av den blandade lösningen 
vertikalt i provhålet (S) i testlådan. 
Läs resultatet 15-20 minuter efter tillsats av provet. 
Resultatet som erhålls efter 20 minuter är ogiltigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOLKNING AV RESULTAT  
Positiv  
Två färgade band dök upp på filmen. 
Ett band visas i kontrollområdet (C) och det andra 
bandet visas i testområdet (T). 
Testresultatet innebär att SARS-CoV-2-antigen kan 
detekteras i ditt prov. Detekteringen av dessa antigener 
tyder på att risken för infektion med det nya 
coronaviruset är hög. 
Om testresultatet är positivt: 
- Misstänks för närvarande för att vara smittad av 
covid-19. 
- Kontakta din läkare/husläkare eller den lokala 
folkhälsomyndigheten omedelbart 
- Följ lokala riktlinjer för självisolering 
- Utför PCR-verifieringstest 
*Anteckningar: Tjockleken på tråden spelar ingen roll;  
Rött i testlinjen (T) ska betraktas som ett positivt resultat. 
Ett positivt testresultat måste bekräftas med PCR. 

Negativ  
Endast ett färgat band visas i kontrollområdet (C). Det 
finns inga tydliga färgband i testområdet (T). 
Testresultat indikerar ingen eller för lite 
SARS-CoV-2-antigenet i provet kanske inte har 
infekterats med det nya coronaviruset. 
Om testresultatet är negativt 
- Fortsätt att följa alla tillämpliga regler angående 
kontakt med andra och skyddsåtgärder. 
- Även om testresultatet är negativt kan infektionen 
fortfarande existera. 
- Om du är osäker, upprepa testet efter 1-2 dagar, 
eftersom coronaviruset inte kan detekteras exakt i 
alla stadier av infektionen. 
*Anteckningar: Falskt negativa resultat kan vara 
resultatet av felaktig provtagning, felaktig testkörning 
eller otillräckligt virus i provet. 

Ogiltig  
Om det inte finns någon kontrolllinje (C) eller bara 
testlinje (T) i resultatfönstret, körde testet inte korrekt 
och resultatet är ogiltigt. 
Om testresultatet är ogiltigt 
- Kan orsakas av felaktig testprestanda  
- Upprepa testet 
- Om testresultaten fortfarande är ogiltiga, kontakta 
din läkare eller COVID-19 testcenter. 
*Anteckningar: Det är mycket viktigt att följa 

testinstruktionerna noggrant. Du bör testa igen med nya 
prover och nya tester. 
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In vitro diagnostisk enhet 

 

Utgångsdatum 

 

Förvaras torrt 

 

CE-märkt 

 

Tillverkningsdatum 
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 Förvara utom räckhåll för barn. Inget barn 
under 18 år ska testas utan föräldrars ledning 
eller professionell hjälp. 

 
Felaktig hantering av prover kan leda till 
biologiska infektioner. Undvik direktkontakt 
med reagenser eller avfall. 

Inom 15-20 minuter 

3 droppar 

Positiv Negativ Ogiltig 


